
J'“re ! ’°*i ugo io^ok.SO^m.Oprlvr* J ponfly pc 
lac*ona “stTofudowaLtalow* wol* emlerza .Do pm* 
rVnapl?* O.lv 1 0,5v uiywam v 20 -krotnego wzmacnls- 
cza ktorego wejscie Jest oznaezone naplec/r ^x.C , • • 

Sonde zakiadamy w tyns przypadku na boloe w ply °: ,®^ v 
lone' opraws kalltowe, do dolu tak.aby boleo we^d---*} 
sondy trafll na gnlazdko wyjsclowe wz.xaonlacza ozr.e- 

czone " x 20 j". , , .. 

Przy poml&rach napi^d powyfcej 250 v zaklada~y so:&% 
przystawk§ wysokonapl eoiow§.Sond§ z przyatawji^r.cZna 
uiywad zardwno na wysuni^tym przewcdzle Jfik 1 zamoco- 
wan<* na plyde ozolowe J*Napi§cla do ICOOv cdczy tu„©jny 
na zakresie 10 v*Jeieli napi^cie miarzone przekracza 
1000 v,to neleZy przejsc na zakren 50 v,Ze wzglpdu r.a 
moZliwoQc przeblcia kondensatora w przystawce nio r.a- 
leZy przykladac napi^d wi^kezyoh bi± 1500 v. 

Czulosd woltcmierza moZna regulov ad w granlcach + kil- 
ku procent.Do reguiacji tej/np*po wymianle lamp/slu#t 
potencjoaietry oznaczone na schemaoie 
Potencjometry te umieszczone 83 . wewn^trz ap&racu/.V- 
z lewej etrony pod zaciskiem maey i V/ - z prawej strc 
ny pod wyjsciem kabla sondy/ naleiy z&tem wyjad wol- 
tcmierz ze skrzyr.ki metalowej odkr$caJ$c cztery sruby 
na plycie czolowe J ,Na Jpierw r©gulowad naleZy potanojo 
metrem "M",kt 6 ry dzlala na wszystkie zakrepy Jedr.ako- 
wo/lqcznie z zakresem 0 , 1 V 1 0 , 5 v/naBt*pnle zas po- 
tencjometrea W,kt 6 ry rpguluje tylko czuload wzunc nU 

l»oh a za^es^ y °' 1V 1 °’ 5 '' nlezale4nl « ofi poeosta 
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/’ sztukt/%Ln Clt0 f srzu lampy Sfi typu RV 12 P 2000 
Dosteo do ?= 2 p f- na J du J e el? wewnqtrz soniy. 
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nle od Elecl/przez po Je «n^/ Pl?C zmlenn ych.prze W a 4 - 
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a/ przy pomiara^ -- wi£«cni«c: e~ 

b/ przy poalarach nfl iiarach powy it 
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przy pomA«^-» ty- ( 2 C po:. ' 

i) - ° d 50o/ s i° nnpa rti « lat^ozontj kr»jr»«. 

naieiy etoaowai poprawkl t ^ 

GpornoZ* wejaolowa ^ >5t . Ok. 10 *— 

H « przyatawkl: tylko poJ«*floM 

fojemnoic wejaolowa: ok . 6 - 7 P -» .• 17 * tMok 

J eachy oricz pr:y 
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each, pr • ' z ;. r ,< 

Dokladnosc wskazan:* 3£ r.a wszyatMch zai. 
Zasilanle: pradem zmiennyn 22 CY . 

2/UruchoEienie. 
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a/Fo wl^czenlu wtyczkl aieclowej do kor.'a**. a 
rzueic wyl^cznlk eleclcwy w etror*~ fti.r *• * 
kt 6 ra w tya aoraencle powlnna ztpaili f 
b/Po uplywle ok»5fil ’it, fc dy laipy 4o*U * •!« rot- 

grzejt^zerujemy przyrzt;d wyc ylowy t i v’O'.U 
dziala Jednakowo r.a wszy 8 tkl airtracb tlkyii r or- 
aalny zerownik mechar.lczny .Je Zell cr. fry if * A 
zmienialo poloienia przy przechod r ®r . . W 

zakres,to najpierw nalefcy wyztrowad prxvrzc, « < fd' s 
przy poioienlu przel&cznlka za.kr«§f« r*\ ; 
eu^pnle za4 przejdd na zakrtf 2v 1 vyicrov*. 

onlltj^galk P ? tinoJo * ftni ul * l »«tor •*£ 

K£i.s‘5« •^S2S , .r222S“ WM - 






2 / £ 95 lf-r_napl«cla. 
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